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一、★交付（服务）期、地点
（一）交付（服务）期：合同签订后30个工作日内完成检测。
（二）服务地点：赤峰市医院指定地点
2、 服务内容及要求：
[bookmark: _GoBack]（一）检测设备明细：详见附件2
（二）服务内容
1．检测项目检定或校准必须符合国家最新版的相关法律、法规、检定规程、技术规范,并出具完整、合法、有效的检定证书或校准证书。
2．协助医院完成强检设备检定相关工作（与相关部门协调、在法定计量技术机构规定时间内配合完成检测等工作）。
3．若有非强制检定设备不合格，需及时通知院方，待院方维修后进行免费二次检测并出具检测报告；对于检测不合格且院方认定无维修价值的设备医院无需支付检测费用。
4．合同签订后30个工作日内完成检测，并在完成检测后十五个工作日内出具检定、校准证书。
5．检定、校准项目均应建立计量标准，且检定项目应获得市级及以上计量行政部门授权，计量设备与授权一致。
6．计量器具要求：所用计量设备均应与计量标准考核证书中所列设备一致，溯源合格，溯源证书在有效期内。设备参数符合计量检定规程和校准规范要求，投标人提供有效证明材料。所有计量数据均可溯源至国家基准，出具的证书、报告均可获得市场监督管理计量行政部门认可，具有法律效力。
7．供应商检测技术能力通过CNAS认定，一、二级注册计量师数量、近两年来参加计量比对/能力验证次数进行考查。
8．技术服务响应及时性，要求在工作日工作时间内提供24小时内到达现场服务，以相关证明及承诺说明进行考查。
9．具有固定的工作场所，工作环境满足检验检测要求。
10．具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系
11．具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员。所有检测人员均有公司授权持证上岗。
12．同时提供电子版，纸质版检测报告。
13．需检测项目范围超出资质范围的，可将检测项目代送至相关有资质机构进行检测校准。时效以代送有资质的机构时间为准。
14．可提供校准周期的建议。
15．提供本次检测的分析报告。
16．提供检测校准相关咨询。
17. 满足国家对医院检验科设备使用要求。

